4 - DESACTIVATION & ACTIVATION

POUR LES CHIRURGIENS - La désactivation ef I'activation
du ZSlI 375 est effectuée par les chirurgiens en fin de
période de cicatrisation, pour effectuer une endoscopie

ou placer un cathéter dans I'urétre.

POUR LES PATIENTS - Les patients n‘onf pas normalement &
désactiver ou adtiver le ZSI 375. Cependant sl apparait les symp-
fomes d'une désaciivation accidentelle : rétention (partielle ou totale),
incontinence (parfielle ou tofale), le ZSI 375 ne semblant pas foncfion-
ner correctement. Veuillez proceéder & une reactivation du disposiff.

COMMENT DESACTIVER LE ZSI 375?

La désactivation signifie que vous bloguez le mécanisme
du sphincter. Vous ne pouvez plus vider ou remplir la
manchette.

Etape 1

Bouton de
désactivation

Bouton de la pompe

Maintenir la pompe dans le scrofum avec une main. Avec
I'lndex de I'autre main enfoncez et reléchez deux fois le
bouton de la pompe (bulbe) pour vider la manchette.

Etape 2

Bouton de désactivation

Avec lindex appuyez sur le bouton de désacfivation
pour désactiver le sphincter. Le bouton de désactivation
est sifué juste au-dessus du bouton de la pompe.

Le sphincter artificiel est désactivé.

COMMENT REACTIVER LE ZSI 3752

Bouton d'activation Bouton de la pompe (& 'oppose)

Maintenir la pompe dans le scrofum avec une main. Avec
lindex de I'autre main appuyez sur le bouton d’activation.
Le bouton d'activation est & I'opposé du bouton de
désactivation ef du bouton de la pompe (pulbe).

Le sphincter artificiel est activé.
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1- ANATOMIE

La vessie est 'organe contenant l'urine.

Le sphincter intrinséque est un muscle placé autour de
I'uréfre. Le sphincter mainfien 'urine dans la vessie et
empéche I'inconfinence. Quand le sphincter se reldche,
la vessie peut se vider dans l'urétre.

L'urétre esfle canal permettant 'écoulement de I'urine de
la vessie & I'extérieur.

Le scrotum est la bourse confenant les testicules.
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2 - LE SPHINCTER ARTIFICIEL ZSI 375
Le sphincter urinaire artificiel est un disposifif médical implanté
dans le corps. Il fonctionne comme un sphincter infrinséque.

La manchette : est positionnée autour de 'uréfre
La pompe : est logée dans le scrofum

LA MANCHETTE

BOUTON DE BOUTON
DESACTIVATION D'ACTIVATION
BOUTON

DE LA POMPE LA POMPE

Normalement non utilisés par le patient :

Le bouton de désactivation : c'esf le petit bouton placé
d la partie supérieure du corps de pompe du méme coté
que le bouton de la pompe.

Le bouton d’activation est le petit bouton placé d la partie
SUpérieure du corps de pompe & 'opposé du boutfon de
désactivation et du bouton de la pompe (bulbe).

3 - FONCTIONNEMENT DU SPHINCTER
URINAIRE ARTIFICIEL ZSI 375

Le patient est continent lorsque Ia manchette ferme I'urétre.

3.1- COMMENT URINER ?

Maintenir la pompe dans le scrotum avec une main, le
bulbe du bouton de la pompe en avant. Avec I'index de
I'autre main, enfoncez ef relGchez le bulbe du bouton de
la pompe une fois...

La manchette se dégonfle libérant la pression autour de
I'uréfre. Vous pouvez uriner.

La manchette d besoin de 2 & 3 minutes pour automatique-
ment se regonfler et de serrer 'urélre jusqu'd sa fermeture.

3.2 - CIRCUIT HYDRAULIQUE

Etape 1

La manchette est gonflée
L'urétre est fermée
Le patient est continent

Etape 2

Quand le patient veut uriner :
Il enfonce et reldche le bulbe
du bouton de la pompe logée
dans le scrotum.

Etape 3

Le systéme vide la manchette de
son contenu liquide reldchant
ainsi la pression autour de I'urétre.
Le patient urine, la vessie se vide.

Puis en 2 ou 3 minutes la manchette
se regonfle automatiquement et le
patient est a nouveau continent.
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