4 - DESACTIVACAO E ACTIVACAO

PARA MEDICOS - A desactivacdo e acfivacao do ZS!
375 & realizada por médicos durante o periodo de
cura, para realizar uma endoscopia ou para colocar
um cateter na urefra.

PARA PACIENTES - A activacdo e a desactivacdo ndo sdo
para uso pelo paciente. Mas se houver sinfomas de uma
desactivagdo acidental, refencdo (parcial ou total), inconti-
néncia (parcial ou fofal), o ZSI 375 parecer ndo funcionar
correfamente, por favor, proceder a uma reactivacdo.

COMO DESACTIVAR O ZSI 375 ?
A desactivacdo significa que blogueia o0 mecanismo do
esfincter. NGo pode mais vazar ou encher a bracadeira.

Step 1

Botdio de
desactivacdo

Bot&o da Bomba

Segure a bomba no escroto com uma mao. Pressione e
solfe duas vezes o botdo da bomba com o dedo indlica-
dor da outra mao para vazar a bragadeira.

Step 2

Botdio de desactivacdo

De seguida, pressione o botdo de desactivagdo com
0 dedo indicador para desativar o esfincter. O botdo
de desactivacdo € logo acima do botdo da bomba.

O esfincter artificial estad desactivado.

COMO REACTIVAR O ESFINCTER
ARTIFICIAL ZSI 375 ?

Botdo de activacdo Botdo da bomba (outro lado)

Segure a bomibd No escrofo com uma mao. Pressione o
pbotdo de activacdo com o dedo indicador da outra
mc&o. O bofdo de activagdo estd no lado oposto do
pbotdo de desactivagdo e do botdo da bomba.

The artificial sphincter is activated.
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1- ANATOMIA

A bexiga € o drgdo que contém a urina

O esfincter intrinseco € um mUsculo colocado em
redor da uretfra. O esfincter mantém a urina na bexiga e
impede a incontinéncia. Quando o esfincter relaxa, a
bexiga pode esvaziar-se através da urefra.

A uretra € o canal que conduz a urina da bexiga

para fora.

O escroto & a bolsa que contém os festiculos.

BEXIGA

URETRA Q

ESFINCTER

ESCROTO

2 - O ESFINCTER ARTIFICIAL ZSI 375
O esfincter urindrio artificial ZSI 375 € um disposiivo medico
implantével no corpo. Funciona como um esfincter infrinseco.

A bracadeira : € colocada em redor da uretra
A bomba : € colocada no escrofo

A BRACADEIRA

OBOTAO DE_ O BOTAO
DESACTIVACAO DE ACTIVACAO
O BOTAO

DA BOMBA ABOMBA

Normalmente ndo devem ser tocados pelo paciente:

O bot@o de desactivacdo : € um botdo pequeno
colocado na parte superior da bomba, do mesmo lado
do botdo da bomba.

O botdo de activacdo € um botdo de pequeno
colocado na parte superior da bomba, no lado oposfo do
potdo de desactivagdo e do bofdo da bomba.

3 - FUNCIONAMENTO DO ESFINCTER
ARTIFICIAL ZSI 375

O paciente & continente quando a bracadeira fecha
auretfra.

3.1- COMO URINAR?

Com uma mdo, segurar a bombd no escrofo com o
pbotdo para a frente. Com o dedo indicador da outfra
mado, pressione e solte o botdo uma vez.

Abragadeira esvazid liberfando a pressdo em redor da
uretra. Pode urinar.

A bracadeira precisa de 2-3 minutos para automatica-
mente preencher e para comprimir a urefra novamente,
até fechar.

3.2 - CIRCUITO HIDRAULICO

Passo 1

A bragadeira estd cheia,
a uretra estd fechada.
O paciente estd continente.

Passo 2

Quando o paciente quer urinar,
deverd apertar e larger a unidade
localizada no escroto.

Passo 3

A unidade puxa o fluido para fora
da bracadeira libertando a pressédo
em redor da uretra. O paciente
urina, a bexiga estd vazia.

Passo 4

Depois, em 2-3 minutos a bracadeira
preenche  automaticamente. O
paciente esta continente novamente.
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